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Abstrak 
Sinyal electrocardiogram (ECG) mengandung informasi yang menggambarkan kondisi kesehatan 
jantung. Irama jantung yang tidak teratur atau kerusakan pada otot jantung dapat berdampak pada 
aktivitas listrik jantung sehingga mengubah bentuk sinyal ECG. Pengukuran menggunakan ECG sering 
dipengaruhi oleh noise yang tidak diinginkan. Noise yang diperoleh saat pengukuran ini tidak dapat 
dihilangkan dengan metode filter yang sederhana. Penelitian ini akan mengetahui performansi metode 
Empirical Mode Decomposition (EMD) untuk denoising pada sinyal ECG. Dataset sinyal ECG dan 
beberapa noise diambil dari database MIT-BIH arrhythmia dengan variasi besar Signal to Noise 
Ratio (SNR) input sebesar 20 dB, 25 dB dan 30 dB. Noisy sinyal yang difilter menggunakan EMD 
didapatkan hasil terbaik pada iterasi ke-4, karena jika diteruskan ke-iterasi selanjutnya, output dari 
hasil denoised sinyal akan menjadi datar. Hasil pengujian diperoleh bahwa nilai Mean Square Error 
(MSE) 0.0035 dB dan SNR 25.12 dB pada noise input 20 dB, MSE 0.0016 dB dan SNR 26.44 dB pada 
noise input 25 dB, MSE 0.002 dB dan SNR 27.5 dB pada noise input sebesar 30 dB. Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa sistem denoising sinyal ECG menggunakan empirical mode decomposition 
dapat bekerja secara efektif dan mampu menghilangkan noise. 
Kata Kunci: Electrocardiogram, Noise, Empirical Mode Decomposition, Signal to Noise Ratio, 
Mean Square Error. 
 
Abstract 
The electrocardiogram (ECG) signal contains information that describes the health condition of the heart 
organ. Irregular heart rhythms or damage in the heart muscle can have an impact on the electrical 
activity of the heart, changing the shape of the ECG signal. Measurements using ECG are often influenced 
by unwanted noise. Noise obtained during this measurement cannot be removed by a simple filter method. 
This study will determine the performance of the Empirical Mode Decomposition (EMD) method for 
denoising ECG signals. The ECG signal dataset and some noise are taken from the MIT-BIH arrhythmia 
database with a large variation of the Signal to Noise Ratio (SNR) input of 20 dB, 25 dB and 30 dB. Noisy 
signals filtered using EMD get the best results in the 4th iteration, if forwarded to the next iteration, the 
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output from the denoised result will be flat. The test results obtained that the value of Mean Square Error 
(MSE) 0.0035 dB and SNR 25.12 dB on the input noise of 20 dB, MSE 0.0016 dB and SNR 26.44 dB at 25 dB 
noise input, MSE 0.002 dB and SNR 27.5 dB at input noise of 30 dB. Thus, it can be said that the denoising 
ECG signal system using empirical mode decomposition can work effectively and be able to eliminate noise. 
Keywords: Electrocardiogram, Noise, Empirical Mode Decomposition, Signal to Noise Ratio, Mean 
Square Error 
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PENDAHULUAN 
Electrocardiogram (ECG) adalah salah 
satu alat biomedis yang berfungsi untuk 
mendeteksi sinyal jantung dengan 
mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan 
oleh jantung. Sinyal yang dihasilkan oleh 
ECG memiliki siri khas tersendiri, 
mengikuti kondisi kesehatan jantung. 
Dalam proses pengukurannya, seringkali 
dipengaruhi oleh interference luar, 
sehingga didalam sinyal ECG akan 
terdapat noise-noise yang tidak diinginkan. 
Kehadiran noise-noise ini akan menggangu 
proses pembacaan kondisi sinyal jantung 
yang sebenarnya. Diperlukan suatu proses 
penapisan yang akan mampu 
menghilangkan noise dari sinyal ECG 
aslinya, proses ini dinamakan dengan 
denoising.  Metode filtering biasa tidak 
mampu menghilangkan noise yang ada 
pada sinyal ECG karena noise-nya berada 
pada rentang frekuensi yang sama dengan 
sinyal ECG.  
Electrocardigram (ECG) merupakan 
gambaran sinyal yang dihasilkan dari 
aktivitas impuls elektrik (kelistrikan) otot 
jantung selama periode waktu tertentu, 
yang direkam oleh suatu alat yang 
dinamakan elektrokardiagraf yang 
terhubung ke tubuh. Sinyal ECG digunakan 
untuk mengukur potensi kelistrikan di 
berbagai titik pada tubuh menggunakan 
galvanometer sebagian besar, dalam 
mendiagnosis tergantung ketika membaca 
sinyal di berbagai komponen sinyal ECG, 
seperti gelombang P, kompleks QRS dan 
gelombang T. ECG adalah grafik hasil 
catatan potensial listrik yang dihasilkan 
oleh denyut jantung. Sinyal ECG terdiri 
atas 3, yaitu gelombang P, gelombang QRS 
dan gelombang T.  
 
Gambar 1. Tipikal Sinyal ECG 
 
Seperti halnya dengan sinyal 
biomedical yang lainnya, sinyal ECG juga 
dipengaruhi oleh beberapa sumber noise 
yang tidak diinginkan. Menurut Gari D. 
Clifford, ada beberapa sumber noise 
tersebut, diantaranya Muscle Artefact 
(MA), Elektroda Movement (EM) dan 
Baseline Wander (BW). 
 
 
Gambar 2. Sinyal ECG dengan Noise 




Selain sumber noise tersebut, ada 
beberapa sumber noise yang lainnya yaitu: 
Additive White Gaussian Noise (AWGN) dan 
colored noise. 
LANDASAN TEORI 
Empirical Mode Decomposition (EMD) 
merupakan bagian mendasar dari 
transformasi Hibert-Huang yang 
dibutuhkan untuk menangani data dari 
sebuah proses non-stasioner dan non-
linear. Dengan menggunakan EMD, 
kumpulan data dapat diuraikan ke dalam 
komponen yang lebih kecil dan jumlah 
yang terbatas serta memiliki frekuensi 
dan amplitude sinyal termodulasi yang 
disebut Intrinsic Mode Function (IMF). 
Setiap IMF dapat dipandang sebagai sub-
band dari sinyal. Oleh karena itu, EMD 
dapat dilihat sebagai dekomposisi sinyal 
sub-band. IMF adalah sinyal yang memiliki 
karakteristik sebagai berikut:  
1. Sinyal memiliki jumlah titik extreme 
dan jumlah zero crossing sama atau 
paling banyak berbeda 
2. Pada setiap titik dari sinyal, nilai rata – 
rata (mean) dari envelope ditentukan 
oleh maksimum lokal dan envelope dari 
minimum lokal harus nol.  
Berdasarkan defisini IMF tersebut, 
suatu sinyal dapat diuraikan menjadi 
komponen IMF dengan langkah berikut ini: 
1. Identifikasi ekstrim lokal 
(maksimum/minimum) dari sinyal. 
2. Mengambil rata-rata yang 
menghasilkan komponen frekuensi 
rendah dari sinyal asli. 
 
(1) 
3. Sinyal asli dikurangkan dengan hasil 
rata-rata dan diperoleh sinyal baru 




Jika sinyal baru         memenuhi syarat dari 
definisi IMF, maka sinyal baru       disebut 
IMF. Jika tidak, maka prosedur yang sama 
diulang kembali terhadap sinyal 
sampai memenuhi definisi IMF. Proses ini 
disebut dengan sifting procedure.   
 
 
Gambar 3. Shifting Procedure 
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Proses tersebut merupakan 
langkah untuk memperoleh komponen 
IMF pertama, untuk mendapatkan 
komponen IMF selanjutnya dapat 
dilakukan dengan cara mengulang proses 
diatas terhadap IMF pertama sampai 
didapatkan sinyal menoton diakhir. Sinyal 
tersebut disebut dengan komponen 
residu. Sinyal asli dapat diperoleh kembali 
dengan melakukan invers EMD yaitu 
dengan menjumlahkan semua komponen 




Pengolahan sinyal dengan 
menggunakan EMD dapat mereduksi noise 
karena adanya pengurangan sinyal asli 
dengan rata-rata sinyal yang dilakukan 
berulang – ulang akan membuat sinyal 
semakin stabil dan secara otomatis noise 
juga akan tereduksi. 
METODE PENELITIAN 
Validasi performansi metode dalam 
analisis ini dilakukan dengan cara menguji 
setiap metode denoising menggunakan 
matlab terhadap Mean Square Error (MSE) 
dan Signal to Noise Ratio (SNR) pada hasil 













Penyusunan laporan dan 
kesimpulan
 
Gambar 4. Diagram Alur Penelitian 
 
Data yang digunakan pada 
penelitian ini berupa data sinyal ECG dan 
noise, dimana masing-masing data diambil 
dari database MIT-BIH Arrythmia 
Database. Noise yang akan digunakan 
adalah AWGN (Additive White Gaussian 
Noise), EMN (Electrode Movement Noise), 
BWN (Baseline Wander Noise) dan MAN 
(Muscle Artifact Noise). 
Pada penelitian ini akan dilakukan 
validasi terhadap metode denoising 
empirical mode decomposition untuk 
mengetahui performansinya. Gambaran 
umum prosedur denoising pada sinyal 




ECG yang sudah diimplementasikan 




Gambar 5. Gambaran Umum Metode 
 
Untuk mengetahui performansi terbaik 
dari metode empirical mode decomposition 
akan ditentukan dengan perbandingan 















Gambar 6. Denoising dengan EMD 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian dilakukan simulasi sinyal 
ECG menggunakan metode Empirical 
Mode Decomposition (EMD) untuk 
denoising terhadap noise AWGN, BWN, 
EMN dan MAN. 
A. Additive White Gaussian Noise (AWGN) 
 
Gambar 7. Sinyal Asli 
 
 
Gambar 8. Sinyal Disisipi AWGN 
 
 
Gambar 9. Sinyal Hasil Denoising 
 




















20 1.14 0.003 -
0.0014 
25.12 -4.2 20.95 
25 1.13 0.001 -
0.0008 
26.44 -4.1 24.43 
30 1.13 0.002   
0.0056 
27.5 -4.1 23.33 
 
Hasil denoised pada pengujian yang 
dilakukan menggunakan metode empirical 
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mode decomposition dengan mendapatkan 
Intrinsic Mode Function (IMF) dari sinyal. 
Pengujian ini dilakukan dengan 
penambahan Additive White Gaussian 
Noise, diberikan SNR input sebesar 20 dB 
pada noise yang ditambahkan kesinyal 
ECG sehingga didapatkan nilai SNR untuk 
sinyal yang mengandung noise yaitu -
0.0014dB, setelah diterapkan sistem 
denoising nilai SNR menjadi 25.12 dB. 
Ketika SNR input dinaikkan menjadi 25 dB 
pada noise, didapatkan nilai SNR yang 
mengandung noise sebesar -0.0008 dB 
setelah dilakukan denoising nilai SNR 
menjadi 26.44 dB, dan SNR input yang 
ditambahkan pada noise 30 dB, 
didapatkan nilai SNR pada sinyal yang 
mengandung noise 0.0056 dB setelah 
dilakukan denoising nilai SNR menjadi 
27.5 dB. 
B. Baseline Wander Noise (BWN) 
 
Gambar 10. Sinyal Asli 
 
 
Gambar 11. Sinyal Disisipi BWN 
 
 
Gambar 12. Sinyal Hasil Denoising 
 






















20 2.01 0.14 -3.13 8.99 -6.67 4.821 
25 1.60 0.04 -1.88 13.7 -5.65 9.564 
30 1.38 0.01 -1.10 18.0 -5.02 13.83 
Hasil denoised pada pengujian 
yang dilakukan menggunakan metode 
empirical mode decomposition dengan 
mendapatkan Intrinsic Mode Function 
(IMF) dari sinyal. Pengujian dengan 
penambahan baseline wander noise, SNR 
input yang ditambahkan pada noise 20 dB, 
didapatkan nilai SNR untuk sinyal yang 
mengandung noise -3.13 dB kemudian 
dilakukan sistem denoising sehingga nilai 
SNR menjadi 8.99 dB. SNR input yang 
ditambahkan pada noise 25 dB 
didapatkan nilai SNR yang mengandung 
noise -1.88 dB, setelah dilakukan 
denoising nilai SNR menjadi 13.7 dB. 
Ketika SNR input dinaikkan menjadi 30 dB 
pada noise, untuk sinyal yang 
mengandung noise didapatkan nilai SNR 
sebesar -1.1 dB, setelah dilakukan 




denoising pada sinyal yang mengandung 
noise tersebut nilai SNR menjadi 18 dB.  
 
C. Electrode Movement Noise (EMN) 
 
Gambar 13. Sinyal Asli 
 
Gambar 14. Sinyal Disisipi EMN 
 
 
Gambar 15. Sinyal Hasil Denoising 
 






















20 1.82 0.09 -2.6 10.75 -6.22 6.6 
25 1.49 0.03 -1.5 15.34 -5.37 11.2 
30 1.33 0.01 -0.9 19.24 -4.86 15.08 
 
Pengujian ketiga dengan 
penambahan electrode movement noise 
pada sinyal ECG. Pada noise ketiga ini 
diberikan SNR input 20 dB dan 
didapatkan nilai SNR untuk sinyal yang 
mengandung noise -2.6 dB setelah 
dilakukan denoising nilai SNR menjadi 
10.7 dB. SNR input yang ditambahkan 
pada noise 25 dB didapatkan nilai SNR 
untuk sinyal yang mengandung noise -1.5 
dB setelah dilakukan denoising nilai SNR 
menjadi 15.34 dB. Selanjutnya, SNR input 
dinaikkan 30 dB pada noise, didapatkan 
nilai SNR pada sinyal yang mengandung 
noise sebesar -0.9 dB, setelah dilakukan 
denoising nilai SNR menjadi 19.24 dB.  
 
D. Muscle Artefact Noise (MAN) 
 
Gambar 16. Sinyal Asli 
 
 
Gambar 17. Sinyal Disisipi MAN 
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Pengujian dengan penambahan 
muscle artifact noise pada sinyal ECG, 
dengan SNR input yang ditambahkan 20 
dB pada noise, dari penambahan noise 
tersebut didapatkan nilai SNR untuk 
sinyal yang mengandung noise -7.67687 
dB setelah dilakukan denoising pada 
sinyal nilai SNR menjadi -0.768498 dB, 
pada SNR input yang ditambahkan 25 dB 
pada noise, didapatkan nilai SNR untuk 
sinyal yang mengandung noise -5.00399 
dB setelah dilakukan denoising nilai SNR 
menjadi 4.19847 dB, pada SNR input yang 
ditambahkan 30 dB didapatkan nilai SNR 
sinyal yang mengandung noise -3.11281 
dB setelah dilakukan denoising nilai SNR 





Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui performansi denoising sinyal 
terhadap metode empirical mode 
decomposition dapat diambil kesimpulan, 
diantaranya adalah; berdasarkan nilai 
output SNR, pengujian yang dilakukan 
terhadap sinyal ECG dengan menggunakan 
metode decomposition dapat bekerja 
secara efektif dan mampu menghilangkan 
noise. Sistem denoising menggunakan 
empirical mode decomposition dapat 
bekerja efektif ketika SNR input 20 dB, 25 
dB, 30 dB pada AWGN dengan nilai SNR 
output secara berturut-turut 25.12 dB, 
26.44 dB, 27.5 dB. Sedangkan untuk noise 
BWN, untuk SNR input 20 dB, 25 dB dan 
30 dB didapatkan SNR output masing-
masing sebesar 8.99 dB, 13.7 dB dan 18 
dB. Penambahan EMN pada sinyal bersih 
ECG, sistem denoising bekerja efektif 
ketika SNR input 25 dB dan 30 dB dengan 
nilai SNR yang didapat yaitu 15.3452 dB 
dan 19.2435 dB. Selain AWGN dan BWN, 
sistem juga diuji dengan menambahkan 
noise MAN, untuk setiap SNR input 
menghasilkan donoised SNR sebesar 
10.75 dB, 15.34 dB dan 19.24 dB. Dari 
scenario pengujian diatas, dapat 
disimpulka bahwa Empirical Mode 
Decomposition (EMD) mampu dengan 
efektif melakukan denoising pada sinyal 
ECG.  
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